
              本试剂盒仅用于科研实验 

 

红细胞稀释液测试盒 
 

计数液 100ml 

 

一、试剂组成： 

稀释液 100ml×1 瓶，4℃保存 6 个月。 

 

二、操作方法： 

1、于试管内加入红细胞稀释液 2ml 备用。 

2、于耳垂或指间取血，擦去第 1 滴血，再轻轻挤出一大滴血，用清洁干燥的血红蛋白吸管吸血至 10µl 

处。 

3、擦去管尖外围血液，将血液吹入上述 2ml 稀释液中，反复吹吸数次，以将吸管内血液洗出。将试管颠

倒数次混匀。 

4、将计数板及盖片用软绸或纱布擦净，把盖片放在计数板上。 

5、将稀释的红细胞混悬液充分混匀，用洁净滴管或玻棒灌入计数板（应一次灌满，但不要灌得太多，若溢

出则需倒回重新灌）。 

6、静止约 1 分钟，待细胞下沉。 

7、用高倍镜计数左上、左下、右上、右下、中央 5 个中方格的红细胞数，将数得的数字乘以 104 即得每

微升血中的红细胞数。 

 

三、计算： 
数得的数×5×10×200×106= 数得的数×1010 
 

注：乘以 5 是 25 个方格的面积（即 1mm2）；计数板的深度为 0.1mm，当折算成 1mm3  时应乘以 10；

乘以 200 是稀释倍数；乘以 106是将 106/mm3 换算为 1012/L。 


